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1. ВВЕДЕННЯ 
Набір для імуноферментного аналізу на прогестерон надає матеріали для кількісного визначення 
прогестерону у сироватці крові та плазмі. 
Цей аналіз призначений тільки для діагностики in vitro. 
Прогестерон (прегн-4-ен-3, 20-діон) - це стероїдний гормон С21, що містить кетогрупу (при С-3) та подвійний 
зв’язок між C-4 і C-5 (Δ4). 
Цей стероїдний гормон - жіночий статевий гормон, який у поєднанні з естрогенами регулює відповідні органи 
під час менструального циклу, і це особливо важливо при підготовці ендометрію до імплантації бластоцита та 
у підтриманні вагітності. 
У невагітних жінок прогестерон в основному секретується жовтим тілом, тоді як при вагітності плацента стає 
основним джерелом. 
Незначними джерелами є кора надниркових залоз для обох статей і яєчка для чоловіків. 
Прогестерон циркулює в крові, в основному пов'язаний з глобуліном, що зв'язує кортикостероїди (CBG), 
глобуліном, що зв’язує статеві гормони (SHBG) та альбуміном. Лише 2-10% від загальної концентрації 
циркулює як вільний гормон. 
Концентрації прогестерону в крові сильно змінюються залежно від фаз менструального циклу; вони нижче ніж 
1 нг / мл (3,2 нмоль / л) у фолікулярній фазі та близько 10-20 нг / мл (32-64 нмоль / л) в лютеїновій фазі. 
Максимальний рівень досягається через 4-7 днів після овуляції і залишається підвищеним 4-6 додаткових днів 
до  падіння до преовуляторного рівня за 24 години до початку менструації. 
Оскільки підйом і падіння прогестерону паралельно активують фолікул яєчника та жовте тіло, вимірювання 
прогестерону в плазмі клінічно застосовують для підтвердження овуляції та нормальної функції жовтого тіла у 
невагітних жінок. 
Якщо не відбувається овуляція, жовте тіло не утворюється і циклічне підвищення прогестерону в плазмі крові 
спостерігається. Порушення секреції прогестерону пов'язане з передменструальним напруженням, 
нерегулярним пролиттям ендометрію, дисменореєю та лютеїновою недостатністю. 
Концентрація прогестерону може змінюватись не тільки в залежності від суб'єкта, але й у однієї людини з дня 
в день або навіть з години в годину. Отже, при гінекологічних розладах або аномальних вагітностях серійні 
вимірювання  рекомендуються замість одинарних вимірювань для правильної інтерпретації результатів . 
Під час вагітності прогестерон широко виробляється плацентою, і рівень плазми постійно зростає до значення 
200 нг / мл на термін. 

2 ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 
Набір прогестерону ІФА- це твердофазний імуноферментний аналіз (ІФА) на основі принципу 
конкурентоспроможності. 
Лунки мікропланшета покриті поліклональним антитілом, спрямованим на антигенну ділянку на молекулі 
прогестерону. Ендогенний прогестерон зразка пацієнта конкурує з прогестероном кон'югатом пероксидази 
хрону для зв'язування з покритим антитілом. Після інкубації незв'язаний кон'югат змивається. 
Кількість пов'язаного пероксидазного кон'югату обернено пропорційно концентрації прогестерону в зразку. 
Після додавання розчину субстрату інтенсивність розвиненого кольору стає пропорційною до концентрації 
прогестерону в зразку пацієнта. 

3 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 
• Цей набір призначений тільки для діагностики in vitro. 
• Для отримання інформації про небезпечні речовини, що входять до набору, зверніться до Технічних даних 
про безпеку матеріалів. 
• Усі реагенти цього тестового набору, які містять людську сироватку або плазму, були протестовані та 
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підтверджені негативними для ВІЛ I / II, HBsAg та HCV за затвердженими FDA процедурами. Однак всі реагенти 
повинні розглядатися як потенційна біологічна небезпека, яка використовується та утилізується. 
• Уникайте контакту із стоп-розчином, що містить 0,5 М H2SO4. Це може викликати подразнення шкіри та 
опіки. 
• Ніколи не піпетуйте через рот і  уникайте контакту реагентів і зразків зі шкірою та слизовими оболонками. 
• Не паліть, не їжте, не пийте та не застосовуйте косметику в місцях, де обробляються зразки або реагенти для 
набору. 
• Одягайте одноразові рукавички з латексу під час роботи з зразками та реактивами. Мікробне зараження 
реагентів або зразків можуть дати помилкові результати. 
• Обертання має здійснюватися відповідно до процедур, визначених відповідними настановами з 
національної біологічної небезпеки  чи правилами безпеки. 
• Не використовуйте реагенти після закінчення терміну придатності, як показано на етикетках набору. 
• Усі вказані обсяги повинні бути виконані відповідно до протоколу. Оптимальні результати тестування 
отримуються при використанні каліброваних піпеток та рідерів мікропланшетів. 
• Не змішуйте та не використовуйте компоненти з наборів з різними номерами партії. Не рекомендується 
обмінювати лунки різних планшетів навіть однієї і тієї ж партії. Набори можуть бути відвантажені або 
збережені за різних умов 
і характеристики зв'язування пластин можуть бути дещо різними. 
• Хімічні речовини та підготовлені або використані реагенти повинні обертатися та утилізуватися як 
небезпечні відходи відповідно до  національного законодавства з  біологічної небезпеки або настанов. 
• Дані щодо безпеки цього продукту доступні на запит безпосередньо у IBL. 
• Листи даних безпеки відповідають вимогам: Директива ЄС 91/155 ЄС.  

4.КОМПОНЕНТИ НАБОРУ 
 
4.1 Зміст набору 
1. MTP мікропланшет, стріпи 12x8 (розбірні), 96 лунок 
покриті анти  – прогестерон антитілом (поліклональним) 
2. Стандарт CAL (стандарт 0-6), 7 флаконів, 1 мл, готові до вживання 
Концентрації: 0; 0,3; 1,25; 2,5; 5; 15; 40 нг / мл 
Перетворення: 1 нг / мл = 3,18 нмоль / л 
Містить: 0,03% Proclin 300 + 0,005% гентаміцину сульфат як консервант. 
3. Ферментний кон'югат ENZCONJ, 1 флакон, 25 мл, готовий до використання Прогестерон кон'югований з 
пероксидазою хрону 
Містить: 0,03% Proclin 300, 0,015% BND і 0,010% MIT * як консервант. 
4. TMB SUBS розчин субстрату, 1 флакон, 25 мл, готовий до вживання 
TMБ 
5. Стоп-розчин TMБ STOP, 1 флакон, 14 мл, готовий до вживання 
Містить: 0,5 М H2SO4 
Уникайте контакту з розчином стоп. Це може спричинити подразнення шкіри 
та опіки. 
6. WASHBUF CONC промивний розчин, 1 флакон, 30 мл (концентрований 40х) 
див. «підготовка реагентів» 
* BND = 5-бромо-5-нітро-1,3-діоксан 
*MIT = 2-метил-2Н-ізотіазол-3-он 
Примітка: Додатковий стандарт 0 для розведення зразків доступний на запит. 
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4.1.1 Обладнання та матеріали, необхідні, але не надані 
- Калібрований рідер мікропланшету (450 ± 10 нм) 
- Калібровані мікропіпетки зі змінною точністю. 
- Абсорбуючий папір. 
- Дистильована вода. 
 
4.2 Зберігання та стабільність набору 
При зберіганні при 2-8 ° C незакриті реагенти зберігають реакційну здатність до терміну придатності. Не 
використовуйте реактиви після цієї дати. 
Відкриті реагенти потрібно зберігати при температурі 2-8 ° C. Лунки мікропланшетів повинні зберігатися при 
температурі 2-8 ° C. Як тільки пакет з фольги було відкрито, слід подбати про те, щоб знову його щільно 
закрити. 
Відкриті набори зберігають активність протягом двох місяців, якщо вони зберігаються, як описано вище. 
 

4.3 Приготування реагентів 
Дозвольте всім реагентам та необхідній кількості стріпів досягти кімнатної температури перед використанням. 

 
Промивний розчин 
Додайте дейонізовану воду до 40х концентрованого розчину промивання. 
Розвести 30 мл концентрованого промивного розчину 1170 мл дейонізованої води до кінцевого об'єму 1200 
мл. Розведений промивний розчин стабільний протягом 2 тижнів при кімнатній температурі. 
 

4.4 Утилізація набору 
Утилізацію набору слід здійснювати відповідно до національних офіційних правил. 

 
4.5 Пошкоджені тестові набори 
У разі будь-якого серйозного пошкодження тестового набору або компонентів, IBL повинні бути 
поінформовані письмово, не пізніше, ніж через тиждень після отримання набору. Сильно пошкоджені окремі 
компоненти не слід використовувати для пробного пробігу. Вони повинні зберігатися, поки не знайдеться 
остаточне рішення. Після цього їх слід утилізувати відповідно до 
офіційних положень. 
 

5 ЗРАЗКИ 
У цьому аналізі можна використовувати сироватку або плазму (EDTA-, гепарин- або цитратну плазма). 
Не використовуйте гемолітичні, жовтяничні або ліпемічні зразки. 
Зверніть увагу: проби, що містять азид натрію, не слід використовувати в аналізі. 
 

5.1 Збір зразків 
Сироватка: 
Збирають кров за допомогою венепункції (наприклад, Sarstedt Monovette № 02.1388.001), дають згортатися та 
відокремлюють сироватку центрифугуванням при кімнатній температурі. Не центрифугуйте до того, як 
відбулося повне згортання. Пацієнти, які здійснюють прийом антикоагулянтної терапії , можуть потребувати 
збільшення часу згортання. 
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Плазма: 
Цільну кров слід збирати в пробірки для центрифуги, що містять антикоагулянт, і негайно центрифугувати 
після збору. 
(Наприклад, для плазми EDTA Sarstedt Monovette – червоний ковпачок - # 02.166.001 
для плазми гепарин Sarstedt Monovette - помаранчовий ковпачок - # 02.165.001 
для цитратної плазми Sarstedt Monovette – зелений ковпачок - # 02.167.001.) 

5.2 Зберігання зразків 
Зразки повинні бути закриті та можуть зберігатися до 24 годин при температурі 2-8 ° C до аналізу. 
Зразки, що зберігаються довше, слід заморожувати лише один раз при температурі -20 ° C до аналізу. 
Розморожені зразки перед тестуванням слід кілька разів перевернути. 

 
5.3 Розведення зразка 
Якщо в початковому аналізі виявлено, що зразок містить більше, ніж найвищий стандарт, зразки можуть бути 
розведені в 10 разів або 100 разів зі стандартом 0 і повторно проаналізовані, як описано в процедурі аналізу. 
Для розрахунку концентрацій цей коефіцієнт розведення необхідно враховувати. 
Приклад: 
а) Розведення 1:10: 10 мкл сироватки + 90 мкл стандарт 0 (ретельно перемішати) 
б) Розведення 1: 100: 10 мкл розведення а) 1:10 + 90 мкл Стандарт 0 (ретельно перемішати). 

6 ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
6.1 Загальні зауваження 
- Усі реагенти та зразки повинні бути доведені до кімнатної температури перед використанням. Усі реагенти 
повинні  бути змішані без піноутворення. 
- Після того, як аналіз розпочато, всі етапи повинні бути виконані без перерви. 
- Використовуйте нові наконечники пластикової піпетки для кожного стандарту, контролю або зразка, щоб 
уникнути перехресного забруднення. 
- Абсорбція - це функція часу та температури інкубації. Перш ніж почати аналіз,  
рекомендується, щоб усі реагенти були готові, зняті ковпачки, усі необхідні лунки були закріплені у тримачі 
тощо. Це забезпечить рівний пройдений час для кожного кроку піпетування без перерви. 
- Як правило, ферментативна реакція лінійно пропорційна часу та температурі. 
 

6.2 Процедура аналізу 
Кожен прогін повинен включати стандартну криву. 
1. Закріпіть потрібну кількість лунок мікропланшету у тримачі. 
2. Розмістіть по 25 мкл кожного стандарту, контролів і зразків з новими одноразовими наконечниками у 
відповідні лунки. 
3. Інкубуйте протягом 5 хвилин при кімнатній температурі. 
4. Розподіліть у кожну лунку кон'югат 200 мкл ферменту. 
Ретельно перемішайте протягом 10 секунд. На цьому етапі важливо повноцінне перемішування. 
5. Інкубуйте протягом 60 хвилин при кімнатній температурі. 
6. Різко струсити вміст лунок. Промийте лунки 3 рази розведеним промивним розчином (400 мкл на лунку). 
Різко вдарити лунками об абсорбуючий папір для видалення залишкових крапель. 
Важлива примітка: 
На чутливість і точність цього аналізу помітно впливає правильність виконання  
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процедури промивки! 
7. Додайте по 200 мкл  розчину субстрату в кожну лунку. 
8. Інкубуйте протягом 15 хвилин при кімнатній температурі. 
9. Зупиніть ферментативну реакцію, додавши 100 мкл стоп-розчину в кожну лунку. 
10. Визначте поглинання (OГ) кожної лунки при 450 ± 10 нм за допомогою рідера мікропланшетів. 
Рекомендується прочитати лунки протягом 10 хвилин після додавання стоп-розчину. 

 

6.3 Розрахунок результатів 
1. Обчисліть середні значення поглинання для кожного набору стандартів, контролів та зразків пацієнта. 
2. Побудуйте стандартну криву, побудувавши середнє поглинання, отримане від кожного стандарту проти 
його концентрації зі значенням поглинання на вертикальній (Y) осі та концентрацією на горизонтальній (X) осі. 
3. За допомогою середнього значення поглинання для кожного зразка визначають відповідну концентрацію 
від стандартної кривої. 
4. Автоматизований метод: Результати в інструкції з використання були обчислені автоматично, 
використовуючи 4 PL (Логістика 4 параметрів)  криву відповідності. 4 параметра Логістики є кращим методом. 
Інші функції обробки даних можуть дати дещо інші результати. 
5. Концентрацію зразків можна прочитати безпосередньо з цієї стандартної кривої. Зразки з концентрацією, 
вищі, ніж концентрація найвищої норми, повинні бути далі розведені для розрахунку концентрації, які 
повинен враховувати цей коефіцієнт розведення. 

6.3.1 Приклад типової стандартної кривої 
Наведені нижче дані є лише для демонстрації і не можуть бути використані замість генерації даних на час 
аналізу. 

стандарт Оптичні одиниці (450 нм) 
Стандарт 0 (0 нг/мл) 1,52 
Стандарт 1 (0,3 нг/мл) 1,17 
Стандарт 2 (1,25 нг/мл) 0,88 
Стандарт 3 (2,5 нг/мл) 0,69 
Стандарт 4 (5,0 нг/мл) 0,55 
Стандарт 5 (15 нг/мл) 0,35 
Стандарт 6 (40 нг/мл) 0,13 

 

7 ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ 
Настійно рекомендується, щоб кожна лабораторія визначала свої власні нормальні та аномальні значення. 
У дослідженні, проведеному з нормально здоровими дорослими, використовуючи прогестерон ІФА наступні 
значення спостерігаються: 
Нормальні жінки 
Фолікулярна фаза: 0,2 - 1,4 нг / мл 
Лютеїнова фаза: 4 - 25 нг / мл 
Менопауза: 0,1 - 1 нг / мл 
Нормальні чоловіки 0,1 - 1 нг / мл 
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8 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ  

Належна лабораторна практика вимагає, щоб контролі були прогнані з кожною калібрувальною кривою. 
Статистично значуща кількість контролів повинна бути проаналізована для встановлення середніх значень та 
прийнятних діапазонів для забезпечення належного виконання. 
Рекомендується використовувати контрольні зразки відповідно до державних та федеральних норм. 
Використання контрольних зразків радять забезпечує щоденну достовірність результатів. Використовуйте 
засоби контролю як  нормальних, так і в патологічних рівнів 
Контролі та відповідні результати лабораторії з контролю якості зазначені в сертифікаті якості, доданому до 
набору. Значення та діапазони, зазначені на аркуші якості, завжди стосуються поточної партії наборів і повинні 
бути використані для прямого порівняння результатів. 
Також рекомендується використовувати національні або міжнародні програми оцінки якості для того, щоб 
забезпечити точність результатів. 
Використовувати відповідні статистичні методи для аналізу контрольних значень та тенденцій. Якщо 
результати аналізу невідповідні до встановлених прийнятних діапазонів контрольних матеріалів, результати 
пацієнтів слід вважати недійсними. 
У цьому випадку, будь ласка, перевірте такі технічні області: пристрої для піпетування та синхронізації; 
фотометр, термін придатності реагентів, умови зберігання та інкубації, способи аспірації та промивання. 
Після перевірки вищезазначених товарів, не виявивши жодної помилки, зв’яжіться безпосередньо з вашим 
дистриб'ютором або IBL. 

9 ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛІЗУ 
9.1 Динамічний діапазон аналізу 
Діапазон аналізу - від 0 до 40 нг / мл 
9.2 Специфічність антитіл (перехресна реактивність) 
Наступні речовини були випробувані на перехресну реактивність аналізу: 

стероїд Перехресна реактивність (%) 
прогестерон 100,00 
17α ОН прогестерон 0,30 
естріол <0,10 
Естрадіол 17ß <0,10 
тестостерон <0,10 
11- дезоксікортикостерон 1,10 
ДГЕА-С  <0,02 
кортизол <0,02 
кортикостерон 0,20 
прогненолон 0,35 
кортізон <0,10 
11-дезоксікортизол 0,10 

 

9.3.  Аналітична чутливість 
Аналітична чутливість обчислювалася із середнього мінус двох стандартних відхилень  двадцяти (20) 
повторних аналізів стандарту 0 і було виявлено 0,045 нг / мл 
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9.4 Точність 
9.4.1 Варіабельність в аналізі 
Варіабельність в аналізі показано нижче: 

зразок кількість Середнє (нг/мл) CV (%) 
1 20 0,62 5,4 
2 20 4,67 6,99 
3 20 10,80 6,86 

 

9.4.2 Варіабельність між  аналізами 

 Варіабельність між  аналізами показано нижче: 

зразок кількість Середнє (нг/мл) CV (%) 
1 12 0,56 9,96 
2 12 4,55 4,34 
3 12 10,65 5,59 

 

9.5 Відновлення 
Зразки були збагачені шляхом додавання розчинів прогестерону з відомими концентраціями у співвідношенні 
1: 1. Очікувані значення розраховували додаванням половини значень, визначених для нерозведених зразків і 
половини значень відомих розчинів. % Відновлення було обчислено множенням співвідношення вимірювань 
та очікуваних значень з 100. 

зразок Додана 
концентрація 
1: 1(нг/мл) 

Виміряна 
концентрація 
(нг/мл) 

Очікувана 
концентрація 
(нг/мл) 

Відновлення 
(%) 

1  
40,0 
15,0 
5,0 
2,5 

1,63 
20,35 
8,45 
3,52 
2,31 

 
20,82 
8,32 
3,32 
2,07 

 
97,8 
101,6 
106,2 
112,0 

2  
40,0 
15,0 
5,0 
2,5 

4,17 
22,69 
10,45 
4,42 
3,62 

 
22,09 
9,59 
4,59 
3,34 

 
102,7 
109,0 
96,3 

108,3 
3  

40,0 
15,0 
5,0 
2,5 

11,03 
26,94 
12,44 
7,70 
6,15 

 
25,52 
13,02 
8,02 
6,77 

 
105,6 
95,6 
96,1 
90,9 

  

 

 

 

 



 9 
Версія 5.0_2007_08  
 

 

9.6 Лінійність 

зразок розведення Виміряна 
концентрація 
(нг/мл) 

Очікувана 
концентрація 
(нг/мл) 

Відновлення (%) 

1 Невідомий 
1:2 
1:4 
1:8 
1:16 

1,63 
0,75 
0,46 
0,20 
0,11 

1,63 
0,82 
0,41 
0,20 
0,10 

 
92,0 
111,9 
99,1 
107,0 

2 Невідомий 
1:2 
1:4 
1:8 
1:16 

4,17 
2,30 
1,09 
0,49 
0,23 

4,17 
2,09 
1,04 
0,52 
0,26 

 
110,3 
104,8 
93,3 
87,8 

3 Невідомий 
1:2 
1:4 
1:8 
1:16 

11,03 
5,81 
2,96 
1,50 
0,72 

11,03 
5,52 
2,76 
1,38 
0,69 

 
105,4 
107,2 
108,6 
104,7 

 

10 ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ 
10.1 Впливаючі речовини 
Будь-яке неправильне поводження зі зразками або модифікація цього тесту може вплинути на результати. 
Гемоглобін (до 4 мг / мл), Білірубін (до 0,5 мг / мл) і Тригліцерид (до 1,8 мг / мл) не мають впливу на 
результати аналізу. 
 

10.2 Вплив ліків 
До цього часу нам не відомі речовини (лікарські засоби), які впливають на вимірювання прогестерону у 
зразку. 

10.3 Ефект з високою дозою-Хук-ефект 
У цьому тесті Хук-ефекту  не спостерігалося. 

11 ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
11.1 Надійність результатів 
Випробування необхідно проводити точно відповідно до інструкцій виробника щодо використання. Більше 
того, користувач повинен суворо дотримуватися правил НЛП (Належної лабораторної практики) або інших 
застосовних національних стандартів та / або законів. Це особливо актуально для використання контрольних 
реагентів. Важливо завжди включати всередину 
процедури випробування достатню кількість засобів контролю для перевірки точності аналізу. 
Результати випробувань дійсні лише в тому випадку, якщо всі контролі знаходяться у визначених діапазонах і 
якщо всі інші параметри тестування 
також знаходяться в межах заданих специфікацій аналізу. У разі будь-яких сумнівів чи занепокоєнь 
звертайтесь у IBL. 
11.2 Терапевтичні наслідки 
Терапевтичні наслідки ніколи не повинні базуватися лише на лабораторних результатах, навіть якщо всі 
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результати знаходяться в погодженні з пунктами, як зазначено у пункті 11.1. Будь-який лабораторний 
результат є лише частиною загальної клінічної картини пацієнта. 
Тільки у випадках, коли результати лабораторії прийнятно узгоджуються із загальною клінічною картиною, 
пацієнт повинен отримати терапевтичні наслідки 
Сам результат тесту ніколи не повинен бути єдиним визначальним фактором для отримання будь-яких 
терапевтичних наслідків. 
11.3 Відповідальність 
Будь-яка модифікація тестового набору та / або обмін або суміш будь-яких компонентів різних партій з одного 
тестового набору для іншого може негативно вплинути на заплановані результати та обґрунтованість 
загального тесту. Така модифікація та / або обмін визнають недійсними будь-які вимоги про заміну. 
Претензії, подані через помилкове тлумачення результатів лабораторії за умови пункту 11.2. є також 
недійсними. Незалежно від того, у разі будь-якої претензії відповідальність виробника не повинна 
перевищувати значення вартості 
тестового набору. За будь-яку шкоду, заподіяну тест-набору під час транспортування, не несе відповідальності 
виробник. 
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

REF № Кат.: 

LOT № Партії: 

 
Використати до: 

 
Кількість тестів: 

CONC Концентрат 

LYO Ліофілізований 

IVD Медичний пристрій для діагностики in vitro 

 
Оціночний набір 

 
Прочитайте інструкцію перед використанням 

 
Зберігати поодаль від джерел тепла і прямого сонячного світла. 

 Зберігати при температурі: 

 
Виробник: 

 
Увага! 

Умовні позначення компонентів див. у розділі «Матеріали, що входять до набору». 
 

 
СКАРГИ: Первинно скарги можна пред’явити в письмовому вигляді або усно. Згодом необхідно подати їх, 
включаючи хід дослідження та отримані результати, в письмовому вигляді, з аналітичних міркувань. 

ГАРАНТІЯ: Гарантується відсутність у продукті дефектних матеріалів у межах відповідного терміну придатності, 
а також дотримання специфікацій, поданих разом із продуктом. Продукт слід використовувати за 
призначенням, відповідно до всіх інструкцій, наведених в інструкції з використання та в межах відповідного 
терміну придатності продукту. Будь-яка модифікація процедури аналізу, або обміну, або змішування 
компонентів різних партій може негативно вплинути на результати. Ці випадки анулюють будь-які вимоги про 
заміну. 

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЗА БУДЬ-ЯКИХ ОБСТАВИН РІВЕНЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА 
ОБМЕЖУЄТЬСЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЮ ВАРТІСТЮ ВКАЗАНОГО (-ИХ)НАБОРУ(ІВ) . ЗА ЖОДНИХ УМОВ ВИРОБНИК НЕ 
МАЄ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИПАДКОВІ ЧИ ПОБІЧНІ ЗБИТКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВТРАТУ ПРИБУТКУ, ВТРАТУ 
ПРОДАЖ, ТРАВМИ ЛЮДЕЙ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯ ВЛАСНОСТІ АБО ІНШІ ВИПАДКОВІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ. 
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